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УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра здравоохранения

Новосибирской области

_________________Я.А. Фролов

	1
	Заказчик 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская Центральная Районная больница»

	2
	ИНН/КПП
	5447100029 /545201001

	3
	Адрес регистрации
	632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Володарского,61

	4
	Почтовый адрес
	632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Володарского,61

	5
	Ф.И.О. уполномоченного представителя заказчика, номер телефона, адрес электронной почты
	Кулямпин Виктор Николаевич

Тел. (383)62-61-355

Эл. почта: kcrb12@yandex.ru

	6
	Предмет контракта с указанием характеристик и количества поставляемого товара, характеристик и объема выполняемых работ, оказываемых услуг 
	Оказание услуг по ремонту компьютерного томографа

	7
	Коды ОКПД и их наименование

(расшифровка)
	ОКПД 2 –  33.13.12.000   - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

	8
	Коды ОКДП и их наименование (расшифровка)
	 

	9
	Реквизиты Федерального закона, в рамках которого осуществляется закупка (номер, дата)
	Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г

	10
	Способ размещения закупки
	Аукцион в электронной форме


	11
	Планируемый срок осуществления закупки
	Июль  2016г

	12
	Ограничения или преимущества, предоставленные участникам закупки 
	-

	13
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
	632383, Новосибирская область г. Куйбышев, ул. Володарского д. 61

	14
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок действия контракта (договора).
	Срок оказания услуг: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания контракта.

Срок действия контракта 31.12.2016г

	15
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	

	16
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
	10 495 000  (десять миллионов четыреста девяносто пять тысяч)  рублей 00 копеек 

	17
	Форма, срок и порядок оплаты
	Форма оплаты: путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Срок и порядок оплаты:  

	18
	Наименование государственной программы Новосибирской области, мероприятия государственной программы в рамках которой осуществляется закупка
	Государственная программа «Развитие здравоохранения НСО на 2013-2020гг»
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Исп. Белякова Кристина Руслановна
тел. 8 (38362)-66558

kcrb12@yandex.ru
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по ремонту компьютерного томографа «Somatom Emotion 16c», производства «Siemens» с заменой запасных частей и расходных материалов, имеющегося 
 Перечень выполняемых работ: 

1. Демонтаж старой рентгеновской трубки, системы охлаждения, частотного инвертора щеток силовых и щеток передачи данных, температурного датчика 

2. Монтаж новой рентгеновской трубки, системы охлаждения юстировка 

3. Монтаж новых щеток силовых и передачи данных, частотного инвертора, температурного датчика 

4. Проверка функционирования и качества изображения. 

5. Демонтаж старых газовых пружин стола пациента 

6. Монтаж новых газовых пружин стола пациента. 

7. Смазка стола пациента 

8. Активация сервисного программного обеспечения с использованием лицензионных сервисных паролей. 

9. Проверка функционирования 

10. Документирование выполненных работ 

Перечень запасных частей необходимых для ремонта:

	№
	Наименование 
	Кол-во
	Показатели для определения соответствия поставляемого



	1
	Узел рентгеновского излучателя


	1 шт.
	Источник рентгеновского излучения высокой производительности на жидких подшипниках с вращающимся анодом, обеспечивающая большой резерв мощности для обследований тонкими срезами, обследований больших анатомических зон, проведения мультифазных обследований с короткими интервалами между сканами. Максимальная длительность одной спирали составляет 100 сек. при скорости вращения 75 оборотов в минуту. Номинальное напряжение - Не менее 140 кВ Количество фокусных пятен: 2 Размер фокусных пятен: Фокус 1: 0,8x0,5 Фокус 2: 0,8 х 0,7

Номинальная входная мощность анода (при опорной тепловой мощности анода 250 Вт): Фокус 1: Не менее 28 кВт Фокус 2: Не менее 45 кВт

Максимальный ток накала катода - Не более 7.5 А

Оптический угол анода - 7 градусов Частота вращения анода - от 0 до 160 Гц Теплоаккумулирующая способность анода - Не менее 3 700 кДж

Максимальная теплоотдача анода - Не менее 10 кВт Длительная тепловая мощность анода - Не менее 3,8 кВт Максимальная утечка излучения при 140 кВ - 3,5 кВт - Не более 0,8 мГр/ч

Внутренняя фильтрация узла рентгеновской трубки (при 140 кВ) - Не менее 2,5 мм алюминиевого эквивалента Двигатель анода - Строго: 3-фазный Статорный привод

	2
	Набор щеток силовых
	1 набор
	Набор состоит из 19 щеток и 2 пластиковых колпачков. Изготовлены из углеродистых материалов. Размер щеток не более 6*6*20мм.

	3
	Набор щеток передачи данных
	1 набор
	Набор состоит из 8 щеток и 2 пластиковых колпачков. Изготовлены из углеродистых материалов. Размер 

щеток не более 3*4*20мм.

	4
	Газовые пружины стола пациента
	2шт
	Газовые пружины для компенсации собственного веса стола пациента. Должен быть полностью совместим с компьютерным томографом Somatom Emotion 16

	5
	Температурный датчик детектора
	1шт
	Терморезистор для регистрации температуры внутри детектора. Должен быть полностью совместим с компьютерным томографом Somatom Emotion 16

	6
	Термо-клей для температурного датчика детектора
	1шт
	Термопаста-клей для улучшения теплопроводности и крепления терморезистора к детектору

	7
	Система охлаждения
	1шт
	Система охлаждения модуля рентгеновской трубки, включающая в себя масляную помпу и теплообменник с принудительной вентиляцией, полностью совместимая с компьютерным томографом Somatom Emotion 16.

	8
	Частотный инвертор
	1 шт
	Частотный инвертер для управления вращением гентри. не менее 1600 Гц, не менее 2.3 кВА, 3.2А


Условия выполнения работ:

· Исполнитель обязан поставить запасные части для компьютерного томографа, принадлежащего Заказчику, и организовать их установку на оборудование заказчика в строгом соответствии с актуальной версией технической документацией на компьютерный томограф.

Установка запасных частей должна быть произведена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода законодательством Российской Федерации, с соблюдением действующих государственных стандартов, технических условий, требований нормативной, технической и эксплуатационной документации на Товар.

· Запасные части и расходные материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися, и совместимыми с оборудованием заказчика согласно технической документации компьютерного томографа.

· Дата производства узла рентгеновского излучателя: не ранее января 2016 года.

· Документирование работ в техническом журнале оборудования предоставляемым заказчиком.

· Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое обслуживание медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на основании ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

· Исполнитель должен иметь действующую лицензию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения для медицинских целей. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские для

диагностики и лечения, ускорители заряженных частиц на основании статьи 10 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» (от 09.01.1996 года № 3- ФЗ), Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010) от 26.04.2010 года, п. 39 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012г. № 278 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»

Требования по гарантии качества:

Исполнитель предоставляет гарантию на узел рентгеновской трубки - не менее 6 месяцев, но не более 55 000 скан-секунд в зависимости от того какой из параметров наступит раньше. Гарантия на наборы графитовых щеток силовых и передачи данных, термо-клей - не установлено. Гарантия на газовые пружины стола пациента, температурный датчик детектора, систему охлаждения, частотный инвертор - не менее 6 месяцев

Требования по утилизации:

Исполнитель обязан обеспечить утилизацию неисправного узла рентгеновского излучателя и система охлаждения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и СанПин 2.6.1.2891-11 утилизация рентгеновских устройств и компонентов, подверженных ионизирующему излучению.

Срок оказания услуг: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания контракта.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.)/источники информации о ценах
	Минимальная цена за единицу, (руб.)
	Стоимость, (руб.)

	
	
	
	
	КП № 1963/06 от 02.06.16г


	КП № Н000095 от 06.06.16г


	КП №ТД000028 от 03.06.16г 
	
	

	1
	Оказание услуг по ремонту компьютерного томографа
	ед
	1
	10 500 000,00


	10 535 000,00


	10 450 000,00
	10 495 000,00
	10 495 000,00


Начальная (максимальная) цена контракта 10 495 000,00 руб. рассчитана как минимальное значение за единицу оказываемой услуги.
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Yeaxaembil EezeHull Bukmopoeuy,

000 «CumeHc 3gpaBooxpaHeHue» BblpaxaeT Bam cBoe noyteHve n HanpaenseT KOMMEpPYECKoe NpeancxeHne
Ha BbINONHeHWe paboT Ha KkomnbloTepHOM Tomorpacde Somatom Emotion 16 (cepuitHbii Homep 78627)
NPOM3BOACTBA NOA Mapkoi «Siemens», ycTaHOBNEHHOM B Bawwem neyebHOM yupexaeHuu.

Ta6nuua Ne1

CTOMMOCTb C y4' iOM

Ne Pa6ora Kon-8o | "ync 18%, py6nei* |

1. | PeMoHT KomnbioTepHOro Tomorpaca Somatom Emotion 16

(cepuitHblil HoMep 78627) ¢ 3aMeHOit 3anacHbIX YacTel U pacxofHbIX ngeTey |

mMaTepuanos: *

1.1. PeHTreHoBckui nany4arens — 1wr.

1.2. Ha6op weTok cunosbix — 1 Habop - | ST

1.3. Habop weTok nepenaymn gaxHbix — 1 Habop - 10 500 000,00

1.4. ['a30Bble NPYXWHbI CTONA NALNEHT — 2 LUT.

1.5. TemnepaTypHbI AaTyuk geTekTopa — 1 wrT.

1.6. Tepmo-knen ans TeMmnepaTypHoro gardmka — 1 wr.

1.7. Cuctema oxnaxgeHus-1 L.

1.8. YacToTHbIV MHBEpTOP- 1LWT.

UTOro: - 10 500 000,00

*Cmoumocms pabom ekno4daem & cebsi 3ampamsbl Ha 8ble30 MEXHUYEeCKo20 creyuanucma K mecmy npogedeHuss pabom, CMOUMOCMb
3anacHbix Yacmel u pacxoOHbIX Mamepuanos, ykasaHHbix 8 Tabnuuye Ne1, ¢ yuémom ux docmaseku 00 3aKasyuka U cmpaxoeaHus, ynnamy
Hanozoe (eknodas HLC), c6opoe u Opyeux obsdamernbHbIX nnamexel 8 coomsemcmeuu ¢ delicmeyrouiuM 3aKkoHodamerscmeom P :ulickoll
®edepayuu.
Cpok aeucTBuUSA gaHHOro npeanoxeHus no 29.07.2016.
Ob6pawjaem Bawe BHUMaHWe, 4YTO ykaszaHHas CTOMMOCTb AEWCTBUTENbHA TOMbKO Ha YCNOBUSX oﬁﬂaaTeanoro
CBOEBPEMEHHOrO BO3BpaTa BbILLEALINX W3 CTPOS WNW BblpaboTaBLUMX YCTAHOBIEHHbIN pecypc peHTI’eH(t.‘CKOI’Oi
usnyyarens U CUCTEMbI OXNaKAEHUS NOCNE UX 3aMeHbl Ha HoBble. BosBpalyaeMble PeHTTeHOBCKWIA U3NyYgTens U
cuctema oxnaxgeHuss 6e3 cnegoB peMoHTa TPETEUMU  NULAMUA  AOMKHDI ObiTb nepegaHsl OO0 «C :/WIEHC‘
3a4paBooxpaHeHne» B TedeHue 10 (BecaTu) [AHeid C MOMeEHTa YCTaHOBKM Ha oBopyLoBaHve HOBbIX.|
TpaHcnopTUpoBKa BO3BpPALL@EMbIX PEHTTEHOBCKOrO U3Ny4aTens U CUCTEMbl OXNaXAEHWUA NPOU3BOANTCS CUNaMn U
3a cyet OO0 «CumeHc 3apaBooxpaHeHuey. s o

Ta6bnuua Ne2

Ne YcnoBus U Cpoku onnaThbl, BbIMOMHEHUS paboT U rapaHTuiiHble 06si3aTenbCcTBa I
1. | Mopsapok onnatbl: 100% - B TeueHwe 30 (TpuauaTy) kaneHaapHbIX AHeW OT AaTbl cHETa-MaKTy ol
2. | Cpok BbInonHeHus pa6or: B TeyeHue 60 (wectuaecsTtun) paboumx AHEW OT AaTbl NOMYYEHWUA MOAMUC.: {HOrO
opuriuHana goroeopa.
3. | MNapaHTuA Ha paboTbl: 1 (04vH) MecsL OT AaTbl NOANUCAHUS akTa caaqu-npuemMky pabor.
4. | MapaHTUA Ha 3anacHyHo 4acTb: 6 (WwecTb) MecAueB OT AaTbl MOANUCAHUA aKTa CAaYU-NPUEMKM paboT, =0 He
(Tabnuua Ne 1, n. 1.1) Gonee 55000 ckaH cekyHA, B 3aBUCMMOCTW OT TOro, Kakoi W3 napa:i&TpoB
HaCTyMUT paHblue 5
5. | MapaHTUAa Ha pacxogHble lapaHTMs Ha pacxofHble MaTepuanbl He npegocTaBnseTcs. [peTeHstn -
MaTepuanbi: (Tabnuua Ne 1, KOMM4ECTBY, KOMMMEKTHOCTU U Ka4yecTBy PacXOAHbIX MaTepuanos MoryT 6bITb
n.1.2,1.3, 1.6) npeabsBMEHbl 40 UX YCTAHOBKU Ha 06opyAoBaHWe, HO He No3aHee 7 OHEN c D.aTbI
nony4eHus. |
000 «CumeHc 3apaBooOXpaHeHuUe» 115093, r. Mocksa Tenecon: +7(495) 737-10-00% 'r\
[LupekTtop: MopoaHblit EBreHuii EBreHbesny yn. AybuHuHckas, 96 Tenedakc: +7(495) 737-10- 01.‘
TexHuueckuit aupektop: LLimepmep Muxaans www.siemens.ru
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6 | MapaHTusa Ha 3anacHble YacTu: 6 (LecTb) MecALEB OT AaThkl NOANUCAHUSA akTa CAaYU-NPUEMKU paboT.
(Tabnuua Ne 1, n. 1.4, 1.5, 1.7, >
1.8) F

L

[apaHTus HE NPEAQOCTABNAETCA B cnyyae yCTaHOBKU 3anacHbIX YacTeh TPETbUMU NALAMKU, HE UMELLIUMUA aBTole}auMM.

TpeboBaHus, cBA3aHHble C HegocTaTkamu paboT W/MNK 3anacHblX YacTer, MoryT BbiTb NpeAbABReHbl 3akasuynkor, ecnu
HepocTaTku 06HapyXeHbl B TEYEHUE rapaHTUAHOMO CpoKa.

ObnsatenbctBa OO0 «CumeHc 3apaBooxpaHeHe CumeHc 3ApaBooOXpaHeHUe» MOryT ObiTb UCMOMHEHbI B TOM Cliy-ic <, ZCMb
WX BbIMOSMIHEHWIO He NPENSATCTBYIOT OrpaHWUYEHWs, Bbi3BaHHblE W3MEHEHWUSIMU TPeBGOBaHWA K TAMOXEHHBIM W #KGiCPHrHO-
MMNOPTHLIM OnepaLuaM B HaLWOHAmNbHOM UMK MEXOYHapoAHOM 3akoHoAaTenbCTBe, a Tawke nobble aMBapro Wit WHble
caHKumun, 3a ucknodeHuem cnyyaes, korga OO0 «CumeHc 3ppaBooxpaHeHue» Obino W3BECTHO MNW AOMKHO Obint BbiTk:
M3BECTHO O TaKOro poAa NPENATCTBUAX HA CTaguun 3aKroHYeHUs 3akasa.

Hactosiiee Kommepyeckoe npeanoxeHue He SBNSETCA odepTod B CBETE MNONOXEHWA CT. 435 [paxagaHckoro kopekca
Poccuiickoin ®epepauum u He BblpaxaeT Hameperus OO0 «CumeHc 3apaBooxpaHeHue» cuuTaTh cebs 3aKMouMBIUMM C
Balueit koMnaHueit goroeop, B cnydyae akuenta Bamu aanHoro npeanoxeHus. 000 «CumeHc 3apaBooxpaHeHue» GyaeT paso
nocTasuTb 060pyAOBaHUE WM/MNU BbINONHUTL paboTbl (YCnyru), ykasaHHble Bbllle, Nocne 3aknioueHusi ¢ Balleit KommmaHuelr:
foroBopa B BUAE OTAENLHOrO JOKYMEHTa B NMUCbMEHHOR (hopMe Ha YCroBUSX, NOANEXALUUX COrMacoBaHUI CTOPOHAMU, U
NPOXOXAEHNA Npoueaypbl NpoBepku OnaroHagexHocTW. [Ana nonydeHws nogpobHow MHGopMauuu O npeanaraembix
[OroBOPHbIX YCOBUSAX M O NpoLieaype NpoBepkn 6naroHaaexHocT npocum Bac obpaTtutbes B OTaen npogax 000 «CnmeHc
3npaBooxpaHeHuey. '

000 «CumeHc 3apaBooxpaHeHWe» BrpaBe MOMHOCTbIO UMM YacTUYHO NepeaaTh HacTosilee KoMmepueckoe mpeanicKer:
“nu [OroBOp, KOTOPbLIA ByAeT 3aknioYéH NOCPEACTBOM akuenTa HacToswero MpeanoxeHus, Wwnu npeaats (YyCTynuie) CBL .
npaea (TpeboBaHus), Wnnu nepesecT 0653aHHOCTU NO HacTosLeMy KoMMepyeckoMy NpeanoXeHWO UM COOTBETCTBRY: - LLieMy
forosopy 6es cornacus 3akasuuka, addunuposarHHomy nudy OOO «CumeHc 3apaBOOXpaHEHWE» UMW TPETbEMY filLly -
npuoGbpetatenio 6usHeca OOO «CumeHc 3apaBooxpaHeHue», K KOTOPOMY OTHOCUTCS HacTosiee Kommep-eckoe
npeanoxeHue.

MpuHaTuem HacToswero lMpeanoxeHns 3akasynk 3apaHee BblpaxaeT cBoe 0e3ycrnoBHoe U Ge30T3blBHOe cOrHaius Ha
BblLLEyKa3aHHy0 nepegavy AaHHOro KoMMep4ecKoro npefrioXeHWs Wnu JoroBopa, KOTOpbii ByAeT 3aKmiouéH nodpeiaTsom
akuenta Hactodwero [peanoxenws, wwunu nepesod o6s3aHHOCTEd W/vnu nepexod npae (TpeGOBaHUA) NO “‘HUM U
AOMOMHUTENBHO MOATBEPXKAAET, YTO BO BCEX BbIUEYKA3aHHbIX Cnyvyasx [Ans Takon nepegaun OyaeT [OCTATOMHO
OAHOCTOPOHHEro NcbMeHHOro yseaomneHna 000 «CumeHc 3apaBooxpaHeHue» B agpec 3akasquka

Kpome Toro, OO0 «CumeHc 3apaBooxpaHeHe» BnpaBe MOpYYUTb UCTIONHEHME NOBbLIX CBOWX BbITEKAKOLMX U3 HACTOALLETO
Kommepueckoro npeanoxeHns obsizaHHocTeid cybnoapsiaumkam 6e3  HeobXoauMoCTU  NomyyeHus NpeABapuTesbHOro
MUCbMEHHOTO COrnacus Apyrow CTOPOHbI.

Obpaljaem Balwe BHUMaHMe, YTO BCE KOMMMEKTYIOLME, 3anacHble 4actv u pacxogHble MaTepuanbl, NOCTaBnsieMble
000 «CumeHc 3apaBooxpaHeHne», pekoMeHA0BaHbI 3aBOAOM-U3rOTOBUTENEM 0BOPYAOBAHNS K MPUMEHEHNIO B Mep,wuuHcmx
annapartax nog mapkoi Siemens.

Bcerna Haxoaumcs B Baluem pacnops)eHuu 1 rotossl 06CyauTb Ballu npeanoxeHus no aansHenLwein COBMeCTHoih pat re.

C ysaxeHuem, e

PezuoHanbHbIli mexHu4eckul oupekmop

no CO0 u 100 Lo

Manbizun 1.B.

Bedywul akoHomucm

HacTosuee koMmepyeckoe npeanoxXeHne He SBNAETCA O epToi B CBETE MONOXEHUA CT. 435 Fpamaucxoro koaekca Poccuitickon deaepauun u He buipaxaert
Hamepernus OO0 «CumeHc 3apaBooxpaHeHue» cuutatb cebs 3akniouuslumMm c Bawei €HWeM) N0oroBop B cnyyae akuenta Bamu ganHoro
npeanoxenus. Moctaska OO0 «Cumenc 3apasooxpaneuue» TOBapoB W/unu ablnonneuue pa601' (ycnyr) yKa3aHHbIX Bbilie, MOXET ObiTb ocymecrsneua npu
ycnoeuu 3akniovedus OO0 «CumeHc» n Balweit komnaHuei (yypexaeHuem) Aorosopa B BUAE OTAENbHOrO AOKYMEHTa B NMUCBMEHHOW (opMme Ha -/:NoBusx, |
noAnexalmx CornacoBaHuio CTOPOHaMu. [l
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